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Wykonawcy ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia

Dotyczy postgpowania pn. ,Zakup i dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku dia
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zaktadu w Mielcu”

) WYJASNIENIA ORAZ ZMIANY
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawg
Pzp, Zamawiajgcy przedstawia tresé kolejnych wnioskéw o wyjasnienie specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, ktére wptynety W przedmiotowym postepowaniu wraz z wyjasnieniami i
Zmianami.

Zapytanie nr 62:

Pakiet nr 2, pozycja nr 8

Czy zamawiajgcy dopusci maske anestetyczng z oznaczeniem rozmiaru cyfrg na opakowaniu
i 0znaczeniem na masce np. ,adult’, pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Wyjasnienia nr 62;

Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 63:

Pakiet nr 2, pozycja nr 8

Czy zamawiajgcy dopusci maske anestetyczng, ktdrej rozmiary majace mie¢ dodatkowe oznaczenie
kolorystyczne dla 4 — czerwony, 5 -, 6 - pomaranczowy, pozostate parametry zgodne z SIWZ?.
Wyjas$nienia nr 63:

Brak propozycji oznaczenia kolorystycznego dla maski o rozmiarze 5. Zamawiajgcy wymaga dostawy
asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 64:
Pakiet nr 2, pozycja nr 9

Czy zamawiajgcy dopusci resuscytator o objetosci 1500 ml z rezerwuarem o objetosci 2000 ml |
pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Wyjasnienia nr 64:

Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 65:
Pakiet nr 2, pozycja nr 9

Czy zamawiajgcy dopusci resuscytator z maskami oznaczonymi innymi kolorami niz wymagat
Zamawiajacy, pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Wyjasnienia nr 65:

Powiatowa Sta cja Pogotowia Ratunkow tgo Samo deielny Py bltcany Zaklad On-line
39-300 Mielec, ul. ig-rmnwl‘iegu 29
NIP: 817-19-45-415, Regon 831364062
Tel: (0-17) 7736511, 7736318, faks: (0-17) 78 00 552
Sekretariat; (0-17) 78 00 333

WWW.pogotowie-mielec.pl




POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO | .
‘ s >0 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD W MIELCU Do Al e |
Numer Certyfikatu
10/ 38/ 06065, 19-1
IS0 800 1: 2015
Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie. ‘
Zapytanie nr 66:
Pakiet nr 2, pozycja nr 10
Czy zamawiajacy dopusci resuscytator o objetosci 600 ml, objetosci rezerwuaru 1600ml, z datg
waznosci 3 lata oraz rozmiarami oznaczonymi innymi kolorami ,pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Wyjasnienia nr 66:
Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.
Zapytanie nr 67:
Pakiet nr 2, pozycja nr 11
Czy zamawiajgcy dopusci resuscytator o objetosci rezerwuaru 1600ml, z datg waznosci 3 lata oraz
rozmiarami oznaczonymi innymi kolorami ,pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Wyjasnienia nr 67:
Zamawiajacy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.
Zapytanie nr 68:
Pakiet nr 2, pozycja nr 12
Czy zamawiajacy dopusci rezerwuar o pojemnosci 2000 ml ,pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Wyjasnienia nr 68:
Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.
Zapytanie nr 69:
Pakiet nr 2, pozycja nr 13
Czy zamawiajacy dopusci rezerwuar o pojemnoéci 1000 ml ,pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Wyjasnienia nr 69:
Zamawiajacy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ..
Zapytanie nr 70:
Pakiet nr 2, pozycja nr 14
Czy zamawiajacy dopusci cewnik o dtugosci 200 cm, pozostate parametry zgodne z SIWZ.
Wyjasnienia nr 70:
Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.
Zapytanie nr 71:
Pakiet nr 2, pozycja nr 15
Czy zamawiajgcy dopusci filtr oddechowy, elektrostatyczno— mechaniczny, z celulozowym
wymiennikiem ciepta i wilgoci, z portem do kapnografii, sterylny, o skutecznosci filtracji wirusowej i
bakteryjnej 99,999 %, wadze 29 g, przestrzeni martwej 40 ml, objetosci oddechowej 150-1500 ml,
nawilzanie przy vt 500 — 32 mg/I?
Wyjasnienia nr 71:
Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.
Zapytanie nr 72:
Pakiet nr 2, pozycja nr 17
Czy zamawiajgcy dopusci rurke intubacyjng z oznaczeniem rozmiaru na baloniku, pozostate
parametry zgodne z SIWZ?
Wyjasnienia nr 72:
Zamawiajacy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.
¢ ¢ Sta s Pogotowia Ratiunkowego Samuodzielny Publicany Zaklad -dine
34-800 Miclee, ul. ?mnmql\icgn 240 st st awiesmiolucnl

NIP: 8§17-10-45-415, Regon R3156426¢

Tel: (0-17) 7786811, 77963138, faks: (0-17) 78 00 552 www pogotowie-mielec.pl

Sekretariat: (0-17) 78 00 553



Powintowa Stacja Pogotowia R.‘ltunlsn\\eg'u Samodzielny Publicany Zaklad

7y

oy i Peituit Cowtmum |
Ameaviacs |

=8

POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

|
4 : :
It cemrvrixAcIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD W MIELCU E i ,‘
Numer Certyfikatu
10/38/0065/d/19-1

150 9001:2015
L4

Zapytanie nr 73:

Pakiet nr 2, pozycja nr 22

Czy zamawiajacy dopusci tyzke do laryngoskopu we wszystkich okreslonych przez Zamawiajgcego
rozmiarach za wyjgtkiem 3 +, pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Wyjasnienia nr 73:

Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 74:;
Pakiet nr 2, pozycja nr 24
Czy zamawiajgcy dopusci prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH06, CH10 i CH B14,

gdyz zestaw tych rozmiaréw pasuje do wszystkich rurek intubacyjnych, pozostate parametry zgodne z
SIWZ?

Wyjasnienia nr 74:
Zamawiajacy dopuszcza Zaproponowane rozwigzanie.

Zapytanie nr 75:

Pakiet nr 3, pozycja nr 3

Czy zamawiajacy dopusci cisnieniomierz z mankietami w zestawie: 13 x 5,5cm, 19 x 8 cm, 27 x 10, 5
¢m, pozostate parametry zgodne z SIWZ?.

Wyjasnienia nr 75:

Zamawiajacy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 76:

Pakiet nr 3, pozycja nr 9

Czy zamawiajacy dopusci elektrody EKG o $rednicy 50 mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?.
Wyjasnienia nr 76:

Zamawiajacy wskazuje, ze wskazana pozycja nr 9 nie dotyczy elektrod.

Zapytanie nr 77:

Pakiet nr 3, pozycja nr 13

Czy zamawiajacy dopusci elektrody o $rednicy 50, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Wyjasnienia nr 77:

Zamawiajgcy dopuszcza Zaproponowane rozwigzanie.

Zapytanie nr 78:

Pakiet nr 3, pozycja nr 17

Czy zamawiajacy dopusci papier zamienny, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Wyjasnienia nr 78:

Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 79;

Pakiet nr 3, pozycja nr 28

Czy zamawiajacy dopusci worki na wymiociny o pojemnosci catkowitej 1500 ml, pozostate parametry
zgodne z SIWZ?

Wyjasnienia nr 79:

Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 80:
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Pakiet nr 3, pozycja nr 28

Czy z uwagi na fakt, iz wymiociny mogg by¢ materiatem zakaznym Zamawiajgcy wymaga, aby
oferowane worki byly w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5
pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami medycznym?.
Wyjasnienia nr 80:

Zamawiajgcy nhie ustanawia takiego wymogu.

Zapytanie nr 81:

Pakiet nr 3, pozycja nr 49

Czy zamawiajacy dopusci elektrody w rozmiarze 36 x 42 mm, pozostate parametry zgodne z SIWZ?
Wyjasnienia nr 81:

Zamawiajgcy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 82:

Pakiet nr 3, pozycja nr 49

Czy zamawiajacy dopusci elektrody w rozmiarze 36 x 50 mm, pozostate parametry zgodne z SINZ?.
Wyjasnienia nr 82:

Zamawiajacy wymaga dostawy asortymentu zgodnego ze SIWZ.

Zapytanie nr 83:

Pakiet nr 8, pozycja nr 7

Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zaoferowania opatrunku hemostatycznego AnsCare™
ChitoClot® Gauze, ktéry jest opatrunkiem przeznaczonym do tamowania zagrazajacych zyciu
krwotokow o $redniej | duzej intensywnosci krwawienia, w szczegolnosci z ran glebokich, posiadajacy
wysoka efektywnos¢ hemostatyczng, natychmiastowg gotowos¢ do uzycia.

Bezpieczenstwo stosowania: brak efektow ubocznych, wystepujacych przy stosowaniu, zagrazajgcych
zdrowiu (ograniczona reakcja egzotermiczna), nie jest wchianiany przez organizm, nie przykleja sie do
rany (tatwy do usunigcia z rany).

Forma opatrunku — gaza pakowana warstwowo z dodatkiem srodka hemostatycznego.

Wymiary: szerokos¢ 7,5 cm i diugos$c 1,8 m, ztozony w opakowaniu w formie ,Z".

Opakowanie - sterylne, wodoodporne, pojedyncze, tatwe do otwierania.

Przechowywanie - nie wymaga specjalnych warunkéw przechowywania, stabilnos¢ w réznych
warunkach atmosferycznych..

Wyjasnienia nr 83:

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzanie.

Niniejsze wyjasnienia i zmiany staja sie integralng czescia SIWZ.

Z @?07

dr n, med, Grzegorz Galuszha
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